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16 Bortskaffelse
Bortskaf enheden i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU og tilsvarende lokal affaldslovgivning.
Kassér smørematerialet i henhold til den gældende lokal affaldslovgivning.
Kontakt service@hpcosmos.com for at få yderligere oplysninger eller tilbud om bortskaffelse foretaget af producenten.
Sletning af personoplysninger fra udtjente enheder skal udføres af slutbrugeren på vedkommendes eget ansvar.

17 Bilag I
17.1 Installation
Enheden må kun udpakkes, transporteres, installeres, idriftsættes, instrueres, vedligeholdes og repareres af h/p/cosmos' 
servicepersonale (se vedligeholdelse).
Hvis emballagen er beskadiget, skal service@hpcosmos.com kontaktes omgående.
Sørg for, at ingen genstande, sand, sten, væsker, håndklæder, smykker, mobiltelefoner, væskebeholdere el. lign. kan falde ind i 
enheden, ned på løbefladen eller under løbebåndet..

Det er kundens ansvar at sikre følgende forhold inden installation:
	❚ Der skal være et separat elektrisk kredsløb til enheden (tildelt linje og sikring).
	❚ Der skal være en separat stikkontakt til enheden (elektrisk tvangskoblet med afbryder 16 A, type C).
	❚ Stikkontakten skal markeres med enhedens serienummer for at sikre, at den kun tilsluttes den pågældende stikkontakt.
	❚ Der må kun anvendes jordstik med godkendte jordkabler. 
	❚ Den påtænkte placering skal sikre en passende potentialeudligning (fx PE-bolt).
	❚ Brug HPFI-relæer (fejlstrømsafbrydere) af type B, hvis disse er i overensstemmelse med lokale/nationale standarder.
	❚ HPFI-relæer af type B anvendes i tilfælde, hvor anvendelsen kan skabe DC-jævnstrømsfejlstrøm eller indeholde frekvenser, der er 

højere end 
50 Hz. Dette kan fx være trefasede enheder, der indeholder en motor, som styres af en trefaset frekvensomformer 
(frekvensomformerdrev)
	❚ Visse HPFI-relæer af type B (der også måler jævnstrøm) kræver muligvis installation af en ekstra fejlstrømbegrænser.
	❚ Den påtænkte placering skal opfylde kravene til elektrisk installation iht. "tekniske data".
	❚ Den påtænkte placering skal overholde de lokale krav til elektrisk installation.
	❚ Stikkontakten skal til hver en tid være tilgængelig for vedligeholdelse og frakobling i nødsituationer.
	❚ Den påtænkte placering skal opfylde miljøforholdene (se "tekniske data").
	❚ Den påtænkte placering skal kunne holde til belastningen fra enheden (se "tekniske data").
	❚ Den påtænkte placering skal sikre sikkerhedsområdet og det frie område som angivet i "placering af person og operatør".
	❚ Den påtænkte placering skal sikre en loftshøjde, som er høj nok til enheden + tilbehør (faldsikring).
	❚ Den påtænkte placering skal have et stabilt, jævnt, skridsikkert underlag/gulv til forebyggelse mod støj, vibration eller funktionsfejl.
	❚  Der skal mindst to personer til at løfte, sænke eller flytte løbebåndet.
	❚  Før strømledningen og kommunikationskablet væk fra bevægelige dele og områder med fodgængertrafik.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, klager eller manglende dele, der ikke rapporteres straks efter ved levering på 
pakningsliste/fragtbrev.
Afbryd enheden fra stikkontakten, hvis den ikke skal anvendes i længere perioder.
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Nr. Information Kapitel Kontrol

1. Disse brugsanvisninger er tilgængelige som udskriftsversion på service@hpcosmos.com
Der henvises til den seneste version af dette dokument, som er tilgængelig på: www.hpcosmos.com

-

2. Brugsanvisningen skal læses i dens helhed, inden betjening påbegyndes. -
3. Sikkerhedsoplysningerne er forklaret i detaljer og forstået. Sikkerhed
4. Sikkerhedsoplysningerne skal være opsat, så de kan ses fra enheden. Sikkerhed
5. Alt sikkerhedsudstyrs funktionsmåde forklares detaljeret. Sikkerhed
6. Nødvendigheden og brugen af et faldsikringssystem forklares i detaljer. Sikkerhed
7. Det er forklaret, at børn (< 14 år) uden opsyn ikke må have adgang til nogen dele af apparatet. Placering af 

P+O

8. Det er forklaret, at restrisikoen for kvælning og fastklemning af tøj/sko/fingre hår eller andre 
legemsdele i stigningssystemet, løbebåndets returløbsområde og andre bevægelige dele ikke 
kan udelukkes.

Placering af 
P+O

9. Brugerterminalens funktioner med nøgler, display, programmer, software og tilslutninger 
forklares i detaljer.

Brugerterminal

10. Den generelle anvendelse forklares (inkl. manuel modus og profil-, kardio- og testmodus). Betjening
11. Kompetencer og vedligeholdelsesintervaller forklares. Vedligeholdelse
12. Justeringen af løbebåndet forklares i detaljer. Vedligeholdelse
13. Smøring af enheden og ejerens pligt til overholdelse forklares i detaljer. Vedligeholdelse
14. Den ledsagende dokumentation forklares og overdrages. -

17.2 Idriftsættelses- og instruktionsprotokol
Ved installation af enheden instruerer h/p/cosmos' servicepersonale den påtænkte operatør i henhold til brugsanvisningen i 
overensstemmelse med denne instruktionsprotokol.
Med navn og underskrift på idriftsættelses- og instruktionsprotokollen bekræfter kunden, at installation, idriftsættelse og 
instruktioner er blevet udført korrekt, og de instruerede personer er bekendt med sikker drift af enheden. De instruerede 
personer bekræfter, at de er i stand til at instruere yderligere operatører i henhold til denne protokol.

http://www.hpcosmos.com 
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17.3 Idriftsættelses- og instruktionsprotokol, underskrifter
Ved at underskrive denne protokol bekræfter h/p/cosmos' autoriserede servicepersonale og kunden at have modtaget og forstået 
alle sikkerhedsoplysninger, den udførte instruktion og idriftsættelsen i henhold til instruktionsprotokollen [cos15228-03]. Kunden 
bekræfter modtagelse for de angivne enheder inklusive alt tilbehør og ekstraudstyr i henhold til h/p/cosmos' følgeseddel. Manglende 
overholdelse af sikkerhedsinformation, tilsigtet eller forbudt brug samt uautoriseret vedligeholdelse eller manglende vedligeholdelse 
og regelmæssig sikkerhedskontrol kan medføre personskade eller endog død og kan beskadige enheden. Det vil desuden medføre, 
at ansvar og garanti bortfalder. Udfyld instruktionsprotokollen og send den tilbage til h/p/cosmos via fax (+49 18 05 16 76 69), e-mail 
(sales@hpcosmos.com) eller med posten.

h/p/cosmos-enhed, modelnavn enhedens serienummer
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ør navn i tydelige blokbogstaver h/p/cosmos-forhandler/-tekniker dato og underskrift
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.) navn i tydelige blokbogstaver h/p/cosmos-forhandler/-tekniker dato og underskrift

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE-83365 Nussdorf-Traunstein
Tyskland

kundens stempel/adresse:
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17.4 Brugervalgmuligheder OP (detaljer)
Valgmu- 
lighed Beskrivelse Kommentar/display

OP01 Nulstil (slet) fejlmeddelelser

Bemærk: Denne mulighed nulstiller udelukkende 
den udløsende variabel. Hvis E.02 service-
tid-interval fx nulstilles med denne handling, 
vil strækningsinterval ikke blive nulstillet, og 
omvendt. Kun administratorindstilling A-OP 47 
nulstiller alle tre værdier samtidig.

Det nødvendige vedligeholdelsesarbejde skal udføres, før du sletter 
fejlmeddelelser. h/p/cosmos-serviceafdelingen skal kontaktes, før et 
serviceskærmbillede eller en fejlkode slettes!

Bekræftelse på skærmen  indikerer "udført" (donE) 
 Info: Denne indstilling nulstiller kun fejlmeddelelsen. Hvis fejlen stadig 
findes, vil man ikke kunne nulstille fejlmeddelelsen. I dette tilfælde skal 
man kontakte en autoriseret servicetekniker
 
Følgende intervaller nulstilles af denne handling: 
E.01: Olieinterval A-OP35
E.02: Service-tid-interval A-OP37
E.02: Service-strækningsinterval A-OP38

OP02 Samlet tilbagelagt strækning (km)  og  angiver: Samlet tilbagelagt strækning i km

 angiver km

OP03 Angivelse af samlet antal driftstimer = standby-
tid inklusive driftstid på motor/ løbebånd (t)

 og  viser: Driftstimer

 rapporterer: timer

OP04 Angivelse af samlet antal driftstimer på motor/
løbebånd (timer)

 - og   -rapport: Driftstimer

 viser: h

OP05 Angiver firmware-version og dato  rapporter "OP05"   rapporterer "typE"

 angiver enhedstype, fx "1.4"

 angiver: "MCU 5"  rapporterer version, fx "1.01.1"

 rapporterer standardtype, fx "1.3"

OP06 Indstilling af dags dato og nuværende tidspunkt  viser: rtc for realtidsur

 rapporterer blinkende: Dato/klokkeslæt, år, måned, dato, timer, 
minutter, sekunder

OP07 Akustisk pulssignal Denne funktion bruges normalt til at kontrollere pulsens 
regelmæssighed eller til at finde årsager til overførselsproblemer 

 angiver: FRA eller TIL 
FRA: Intet akustisk pulssignal  
TIL: Akustisk pulssignal for hvert slag

OP08 Stoptid/decelerationstid efter STOP-tast i forhold 
til maks. hastighed

 angiver: Stoptid i sek.

 angiver: sek. for sekunder
Justerbar fra 2 – 30 sekunder

OP09 Starthastighed (manuel modus eller kardiomodus) 
for feedback, efter at der er trykket på START-tasten.
Denne værdi kan reduceres til 0,0 km/t for 
avancerede brugere.

 angiver: starthastighed i km/t
/ maks. blinker
 indstillet enhed blinker
Kan justeres fra 0,0 km/t – 5,0 km/t
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Valgmu- 
lighed Beskrivelse Kommentar/display

OP11 Skalering af profiler i profilmodus (ikke 
testmodus)

 viser: Skaleringsmuligheder
0: Ingen skalering (standard)
1: Skalering 1-6, som vises i profilmodus på INDEKS-skærmbilledet, 
henviser til alle parametre sammen (hastighed, stigning, tid)
2: Skalering 1-6 henviser til hvert parameter individuelt (hastighed, 
stigning, tid) 

OP12 Enhed til visning af hastighed  angiver: Hastighedsenhed
- uden decimaler:
3 = m/min
- med én decimal:
0 = km/t     1 = m/s     2 = mph    23 = m/min
- med to decimaler:
20 = km/t     21 = m/s     22 = mph
 km/t, m/s, mph eller m/min blinker

OP13 Enhed til visning af strækning  angiver: Strækningsenhed
0 = km          1 = miles         2 = m
 m, km eller miles blinker

OP14 Enhed for stigning  angiver: Enhed for stigning
0 = % (procent)          1 = ° (grader)
 % eller ° blinker

OP15 Patientens kropsvægt
(standardværdi)

 angiver: 10 - 250 (anslået vægt)
 vægt blinker
Den personlige kropsvægt er nødvendig for en mere korrekt beregning 
(vurdering) af effekt og energiforbrug.

OP16 Anmodning om kropsvægt
før manuel eller automatisk start

0 = FRA. Anmodning om kropsvægt inden start af et program er ikke 
påkrævet. Beregning af energiforbrug og effekt er baseret på den 
kropsvægt, der er angivet i option nr. 15.
1 = TIL. Indtastning af kropsvægt inden start af et program er 
påkrævet. Beregning af energiforbrug og effekt er baseret på den 
indtastede kropsvægt.

OP17 Enhed for energiforbrug JOUL = kilojoule er enheden for energiforbrug 
CALO = kcal er enheden for energiforbrug

OP18 Maks. hastighed i kardiomodus (standardværdi)

(denne valgmulighed er kun tilgængelig til 
løbebåndsergometre, ikke til stigeergometre)

 rapporterer: 0,0 – maks.
til standardværdien for maks. hastighed i kardiomodus.
 justerede enhed blinker, de maks. blinker
Værdien for maks. hastighed i kardiomodus kan ændres online ved 

tryk på  

OP19 Indstilling af sender til POLAR W.I.N.D.-system 0000 0000 =	� alle sendere accepteres (kan også indstilles med OP og 
NED)

xxxx xxxx =	� kun specifik sender med særligt ID accepteres, skal indstilles 

med  og 
9999 9999 =	� næste sender vil blive accepteret, gemt og filtreret 

(kan også indstilles med OP og NED)
(yderligere indstillinger i bruger OP23 og administrator OP16 er nødvendige)
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Valgmu- 
lighed Beskrivelse Kommentar/display

OP20 RS232 grænsefladeprotokol: COM 1
Do not connect any devices, accessories or 
software, not listed in “accessories / compatible 
devices”.

 viser blinkende: nummer på RS232-grænsefladeprotokol

 og  rapporterer:

FRA = RS232 ikke aktiv/ingen protokol/grænseflade deaktiveret
1 = h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 med baud-hastighed 

9.600 bps 
(standardindstilling COM 1 og COM 2)

3 =  " [...] [...] "
7 = TM løbebånd-emulering i km/t 

Hvis tilgængelig, brug: h/p/cosmos coscom (= 1)  
(ikke valideret iht. IEC 62304)

8 = TM løbebånd-emulering i miles pr. time 
Hvis tilgængelig, brug: h/p/cosmos coscom (= 1)  
(ikke valideret i henhold til IEC 62304)

10 = Tilbageføringstest (specielt teststik kræves, fås 
hos h/p/cosmos)

11 = SunTech Tango-blodtryksmåler  
(kun signaltunnel/løkke) (ikke valideret i henhold til IEC 
62304)

12 = Fjernbetjening hardwareterminal MCU 4 
(særlig hardware kræves)

20 = h/p/cosmos coscom v3 med baud-hastighed 115.200 bps
Besøg  
www.coscom.org, eller kontakt service@hpcosmos.com 
vedr. coscom v3/coscom v4-grænsefladeprotokolimplem
entering, dll-filer og support

24 = h/p/cosmos coscom v4 med baud-hastighed 19.200 bps

Til avancerede h/p/cosmos coscom v3-tilslutninger med baud-hastighed 
115.200 skal OP20=20 vælges. Bemærk, at de tilsluttede enheder/software 
skal være godkendt til h/p/cosmos coscom v3 med baud-hastighed 115.200 (fx 
h/p/cosmos para control® 4.1).

OP21 RS232 grænsefladeprotokol: COM 2 Se beskrivelse ovenover

OP23 RS232-grænsefladeprotokol COM 4  angives blinkende: Nummer på RS232-grænsefladeprotokol

 og  rapporterer:
FRA = RS232 ikke aktiv/ingen protokol/grænseflade deaktiveret
18 = Chipkortlæser PROXOMED (specialhardware er påkrævet)
20 = h/p/cosmos coscom v3/baud-hastighed 115.200 bps
22 = POLAR W:I:N:D: - System (flere justeringer i brugervalgmulighed 
OP19 og administratorvalgmulighed OP16)
23 = Chipkortlæser ProMedPlus (specialhardware er påkrævet)

OP27 Minimum accelerations- og decelerationsniveau

Det valgte minimumsniveau gælder for alle 
accelerations- og decelerationsprocesser i alle 
modi og profiler.

 blinker, rapporterer min.-acceleration/deceleration for alle modi og 
profiler (standard: niveau 1)
Indstillingsniveau: 1 - 5, men ikke højere end værdien i indstilling 28. Af 
hensyn til sikkerheden kan accelerations-/decelerationsniveauerne 5, 6 og 
7 ikke vælges. Bemærk: Det valgte accelerations- og decelerationsniveau 
er IKKE gyldigt til styring og betjening via RS232-interface. I dette tilfælde 
indstilles accelerations- og decelerationsniveau i indstilling 29 eller i den 
tilsvarende kommando i h/p/cosmos coscom-protokollen.
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Valgmu- 
lighed Beskrivelse Kommentar/display

OP28 Maksimum accelerations- og 
decelerationsniveau

Det valgte maksimumniveau gælder for alle 
accelerations- og decelerationsprocesser i alle 
modi og profiler

 blinker, rapporterer maks.-acceleration/deceleration for alle modi 
og profiler (standard: niveau 4)
Det maksimale accelerations- og decelerationsniveau er IKKE gyldigt 
til styring og betjening via V24/RS232-interface. I dette tilfælde 
indstilles accelerations- og decelerationsniveau i indstilling 29 eller i 
den tilsvarende kommando i h/p/cosmos coscom-protokollen.

OP29 Standard accelerations- og decelerationsniveau 
for RS 232-interface

Det valgte accelerations- og decelerationsniveau er gyldigt til styring og 
betjening via RS232-interface. Denne indstilling er nyttig, hvis det eksterne 
udstyr (fx EKG, ergospirometri, PC) ikke indeholder en menu til accelerations- 
og decelerationsniveauer.

 blinker, rapporterer: 1 - 5, (standard: 1) for accelerations- og 
decelerationsniveau til alle hastighedskommandoer via RS 232. Den 
maksimale værdi, som kan indstilles, afhænger af indstillingen af indstilling 28.
Bemærk: Hvis det eksterne udstyr sender en accelerations- og 
decelerationskommando via h/p/cosmos coscom-protokollen, vil det 
valgte niveau i indstilling 29 blive ignoreret, og accelerations- og 
decelerationskommandoen sendt via coscom har prioritet.

OP40 Låse og oplåse løbebåndet FRA = Efter tænding er løbebåndet helt låst/ikke tilgængeligt. For 
at låse løbebåndet op skal der trykkes på knapperne +, - og START 
samtidig.
Når det er låst, viser skærmen "ingen ADGANG"
TIL = løbebåndet er låst op/tilgængeligt (standard)

OP41 Låse og oplåse manuel modus FRA = manuel modus er låst/ikke tilgængelig
TIL = manuel modus er låst op/tilgængelig (standard)

OP42 Låse og oplåse profilmodus FRA = profilmodus er låst/ikke tilgængelig
1 - 6 = profilmodus er låst op/tilgængelig op til det valgte profilnummer, 
standard: 6
Eksempel: Valgt profilnummer = 3: Profilerne 1-3 kan vælges, 
profilerne 4-6 kan ikke vælges

OP43 Låse og oplåse kardiomodus FRA = kardiomodus er låst/ikke tilgængelig
TIL = kardiomodus er låst op (standard)

OP44 Låse og oplåse testmodus FRA = testmodus er låst/ikke tilgængelig
1 - 94 = testmodus er låst op/tilgængelig op til det valgte test-
profilnummer, standard: 24
Valgt testnummer = 5: Testprofilerne 1-5 kan vælges, testprofilerne 
6-94 kan ikke vælges

OP45 Rapportmodus viser "indeks" 0 = Skærm skifter (standard)
1 = Skærm permanent på MET
2 = Skærm permanent på kJ
3 = Skærm permanent på watt
Efter fuldstændig slukning vil standardværdien 0 igen være gyldig.
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Valgmu- 
lighed Beskrivelse Kommentar/display

OP47 Gem værdier på skærm resp. automatisk 
"Nulstil"

FRA = Skærmværdier slettes, hvis der trykkes på START igen, eller 
automatisk 2 minutter efter tryk på STOP (standard)
TIL = Skærmværdier vil blive fortsat (tilføjet), hvis der trykkes på 
START igen, og vil ikke blive slettet automatisk ved tryk på STOP.
Skærmværdier kan kun slettes ved at trykke på STOP-tasten to gange 
(tid, strækning, energi).

OP46 Rapportmodus viser "Stigning"  i 
profilmodus og testmodus

0 = Skærm skifter (standard)
1 = Skærm permanent på % eller grader (°) afhængigt af OP14
2 = Skærm permanent på "Trin"
Efter fuldstændig slukning vil standardværdien 0 igen være gyldig.

OP48 Nedtælling af programtrin FRA = Tidsskærmbilledet tæller op for hvert programtrin
TIL = Tidsskærmbilledet tæller ned for hvert programtrin
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18 Bilag II (Forhånds- og selvdefinerede tests)
18.1 UKK-gåtest
Forsigtig!
UKK-testen er en fitnesstest og må ikke anvendes til nogen form for medicinsk anvendelse og/eller vurdering.

UKK står for Urho Kaleka Kekkonen, grundlægger af UKK-instituttet i Tampere i Finland.
UKK-gåtesten er en fitnesstest, der beregner UKK-fitnessindekset baseret på den målte puls under en gåtur på 2 km på maks. 
ganghastighed. Testen kræver POLAR-pulsmåling.

Et UKK-fitnessindeks på 100 repræsenterer en gennemsnitlig kondition.
Et UKK-fitnessindeks <100 repræsenterer en kondition under gennemsnittet, mens et UKK-fitnessindeks >100 repræsenterer en 
kondition over gennemsnittet.

UKK-fitnessindekset beregnes som følger (afhængigt af køn):
Mænd:	 Fitnessindeks = 420 + A x 0,2 – (T x 0,19338 + HR x 0,56 + [W : (H x H) x 2,6])
Kvinder:	 Fitnessindeks = 304 + A x 0,4 – (T x 0,1417 + HR x 0,32 + [W : (H x H) x 1,1])

A (alder) = alder i år,   HR (puls) = gennemsnitlig puls under test i bpm,   T (tid) = gåtid for 2 km i s,
W (vægt) = patientvægt i kg,   H (højde) = patientens højde i m

Før UKK-gangtesten udføres, skal patienten varme op, og maks. ganghastighed skal fastlægges.
Under testen skal patienten gå 2 km så hurtigt som muligt (puls ca. 80 % af maks.). Patienten må ikke løbe.
Løbebåndet måler pulsen (via polar-pulsmåling) for hver 500 m.
Efter udførelsen af testen vises UKK-fitnessindekset.

UKK-gangtesten er egnet til personer på mellem 20 og 65 år.
For personer på over 65 år eller overvægtige vil resultaterne være mindre præcise.
Atleter når normalt ikke den krævede puls.

Se "testmodus" for sikkerhedsinformation og justering.

Basismodi Knapper / displaybilleder Yderligere oplysninger

Vælg "testmodus" med knappen "+" 
eller "-"
Den valgte modus blinker. 
Bekræft med "enter". 
"PR 01" blinker. 
Bekræft med "enter".

Enheden skal være i "modusvalg" 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på "stop"-knappen.

Indstil 
- køn
– alder
- højde
- vægt
med "+" eller "-"
(tilsvarende LED blinker) 
Bekræft hver parameter med "enter".

Vælg ganghastighed med "+" eller "-".

Efter 2,0 km reduceres hastigheden 
til 50 %.
Efter yderligere 5 minutter afsluttes 
testen.

Når den er afsluttet, viser "indeks"-
skærmbilledet UKK-fitnessindekset.

In case the device receives no or incorrect heart rate signals, an acoustic warning signal occurs.
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18.2 Gradueret test
Beskrivelse Illustration

(fx til ydeevnediagnostik baseret på laktatmåling) 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Parameter Standardværdi
Starthastighed 8,0 km/t
Forøgelsestrin 2,0 km/t
Accelerationsniveau 4
Skridtlængde 3.00 min
Pausetid 0:30 min

Hvert parameter kan justeres.

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen.

Spring resterende pausetid over:
Tryk på "start" én gang	 genstart efter nedtælling
Tryk på "start" to gange	 genstart omgående

Forlæng pause:
Tryk på "-" mens pause er i gang	
"pause" vises
Tryk på "start" for at fortsætte	

Beskrivelse Illustration

(fx til ydeevnediagnostik baseret på pulsmåling) 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Udholdenhedstest (maks. pulstest)
Standard belastningsprofil:
	❚ Starthastighed: 8,0 km/t, skal ændres afhængigt af personens 
kondition

	❚ Bane (omgangslængde): 200 m (kan ændres)
	❚ Øgning: 0,5 km/t (kan ændres)

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen

tid (mm:ss)

ha
sti

gh
ed

sti
gn

ing

tid (mm:ss)

ha
sti

gh
ed

sti
gn

ing

18.3 Conconi-test
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18.4 Bruce-protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Stigning (%)
1

3:00

2,7 10
2 4,0 12
3 5,4 14
4 6,7 16
5 8,0 18
6 8,8 20
7 9,6 22

Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Læs kapitlet "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Stigning (%)
1

3:00 3,0

0,0
2 3,5
3 7,0
4 10,5
5 14,0
6 17,5

Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Stigning (%)
1

2:00 5,0

2,5
2 5,0
3 7,5
4 10,0
5 12,5
6 15,0
7 17,5
8 20,0
9 22,5
10 25,0

tid (mm:ss)
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tid (mm:ss)
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18.5 Naughton-protokol

18.6 Balke-protokol
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18.8 Ellestad A-protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Læs kapitlet "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Stigning (%)

1

3:00

2,7

10,0
2 4,8

3 6,4

4 8,0

18.9 Ellestad B-protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering.

Skridt Varighed (min) Hastighed (km/t) Stigning (%)
1

3:00

2,7 10,0
2 4,8 10,0
3 6,4 10,0
4 8,0 10,0
5 8,0 15,0
6 9,6 15,0

18.7 Cooper-protokol
Beskrivelse Illustration

fx til EKG-stresstest 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsinformation og justering. 

	❚ Start med 5,3 km/t og 0 % stigning
	❚ Efter 1 minut øges stigningen til 2 %
	❚ Efter endnu et minut øges stigningen med 1 % hvert minut
	❚ Når stigningen er 25 %, forbliver stigningen konstant, og hastigheden 
øges med 0,32 km/t hvert minut

STOP skal aktiveres manuelt eller af lægen. tid (mm:ss)
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18.11 Gardner-testprotokol
Beskrivelse Illustration

Til anvendelse i angiologi 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsoplysninger og justering.
Prætestfase: Personen står på sidebrædderne, ikke på selve båndet.

Gardner-testprotokollen bruges til at evaluere den 
maksimale gangstrækning for personer med perifere 
arterielle sygdomme med intermitterende claudikation.
Testen skal udføres under konstant tilsyn af en læge.

Personen står først på løbebåndets sidebrædder, 
mens maskinen kører, og ikke på selve båndet. Start 
testprofil 11 og båndhastigheder op til 3,2 km/t. Idet 
personen træder op på båndet, der kører, trykker 
lægen på START-tasten igen. Ved at trykke på START-
tasten endnu en gang, vil skærmen blive nulstillet til 
nul.

 

     

Skridt Varighed 
(min:sek)

Hastighed 
(km/t)

Stigning  
(%)

Samlet tid 
(min:sek)

0 indtil der trykkes 
på START 3,2 0 indtil der trykkes 

på START

Testfase: Personen træder op på løbebåndet.

1 02.00 3,2 0 2:00
2 02.00 3,2 2 4:00
3 02.00 3,2 4 6:00
4 02.00 3,2 6 8:00
5 02.00 3,2 8 10.00
6 02.00 3,2 10 12.00
7 02.00 3,2 12 14.00
8 02.00 3,2 14 16.00
9 02.00 3,2 16 18.00

10 02.00 3,2 18 20.00
11 30.00 3,2 18 50.00

18.10 Rampeprofil
Beskrivelse Illustration

(fås ikke til alle modeller) 
Se "testmodus" vedr. sikkerhedsoplysninger og justering.

Rampeprofil med 2 parametre:
	❚ Standard målhastighed: 10,0 km/t; kan justeres fra 0 til løbebåndets 
maks. hastighed.

	❚ Tid til at nå målhastigheden i sekunder: standard: 10 sekunder; kan 
justeres fra 0 til 99 sekunder
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Basismodi Knapper / displaybilleder Yderligere oplysninger

Vælg "testmodus" med knappen "+" 
eller "-"
Den valgte modus blinker.

Bekræft med "enter".

Enheden skal være i "modusvalg" 
(en af funktions-LED’erne blinker)
For at komme dertil skal alle andre 
aktiviteter annulleres ved at trykke 
på "stop"-knappen.

Vælg selvdefineret test (21-40)  
med "+" eller "-".
Bekræft ved at trykke på "enter" i 
mindst 5 s.

Vælg hastighed for trin 1  
med "+" eller "-".
Bekræft med "enter".

Vælg strækning for trin 1 med "+" 
eller "-".
Bekræft med "enter".

Vælg strækningen "0" for at 
programmere dette trin efter tid.

Vælg tid for trin 1 med "+" eller "-".
Bekræft med "enter".

Vælg tid "0,00" for at programmere 
dette trin efter strækning.

Vælg stigning for trin 1 med "+" 
eller "-".
Bekræft med "enter".

18.12 Selvdefinerede tests
Test 21-40 kan frit defineres med op til 40 programtrin.
Følg vejledningen nedenfor for at programmere en individuel test.
"Puls"-skærmbilledet viser det aktuelle programtrin.
Brug "op" og "ned" for at rulle gennem programtrinnene.
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Basismodi Knapper / displaybilleder Yderligere oplysninger

Vælg acceleration for trin 1 med "+" 
eller "-".
Bekræft med "enter".

Accelerationsniveauet vises på 
skærmbilledet "indeks".

Gå frem på samme måde for yderligere 
trin.

Sørg for, at alle trin efter det sidste har 
en hastighed på "0 km/t".

Tryk på "start" i mindst 5 s for at gemme 
programmet og lukke programmering.
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Nødstop – eftermontering [cos15933, cos100548, cos15294]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra nødstopknapper

cos15933	 Nødstopknap med magnetholder 5 m
cos100548	 Nødstopknap med magnetholder 10 m
cos15294	 Nødstopforlænger uden fastgøring 5 m
cos15294 L10m	 Nødstopforlænger uden fastgøring 10 m
cos15294 L15m	 Nødstopforlænger uden fastgøring 15 m

Illustration

med magnetholder uden fastgørelse

Anvendelse Betjening Resultat Frigiv Genstart

Trykknap

Løbebåndet 
standser med på 
forhånd defineret 
deceleration
Bevægelse af 
stigningssystem 
standser
Brugerterminalen 
viser "træk stop" 
(pull stop)
Netstrøm og 
interfacekommuni- 
kation ikke afbrudt

Frigivelsesknap Genstart program

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-
magnet-holder-5-m-spiral-cable

19 Bilag III (Tilbehør)

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/emergency-stop-button-magnet-holder-5-m-s


cos105000_170-190_65, rev. 1.06© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh 109side 86 af

Armlæn, ekstra stopknap [cos10107, cos10108]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra nødstop indbygget i armlænet

Illustration

Anvendelse Betjening Resultat Frigiv Genstart

Trykknap

Løbebåndet 
standser med på 
forhånd defineret 
deceleration
Bevægelse af 
stigningssystem 
standser
Brugerterminalen 
viser "træk stop" 
(pull stop)
Netstrøm og 
interfacekommu- 
nikation ikke 
afbrudt

Frigivelsesknap Genstart program

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Ikke tilgængelig

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/additional-stop-button-right
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Ekstra tastatur til h/p/cosmos-løbebånd [cos100815, cos100680]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra tastatur (uden display!) med magnetholder til fjernbetjening af h/p/cosmos-
løbebåndsergometer eller h/p/cosmos-stigeergometer.

Illustration

Anvendelse Ekstratastaturet muliggør fuld kontrol over alle funktioner på MCU'en såsom:
				    START + STOP
stigning:		  OP og NED
hastighed:	 +   og   -

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se sikkerhedsoplysninger til løbebåndet.

Tekniske data Tilslutning: 	 7-polet hanstik, fastskruet
L x B x H: 	 20 x 8 x 2 cm
Kabel:		  Spiralkabel, kan forlænges op til 2 meter

Ekstraudstyr cos100816: Forlængerledning til h/p/cosmos-ekstratastatur

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/hpcosmos-additional-
keyboard
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Pc-softwaren para control [cos10071-v4.1.0]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos para control er beregnet til fjernbetjening af medicinsk udstyr.
Men det udfører ikke medicinske diagnoser eller vurderinger.
Udlæsningsdataene må ikke danne grundlag for diagnose eller evaluering.

Til fjernbetjening af alle h/p/cosmos' løbemaskiner og stigeergometre med MCU2, 
MCU3, MCU4 og MCU5. Parametrene og tastaturet på løbebåndet vises på pc'en, og 
tasterne kan simuleres til fjernbetjening af løbemaskinen eller stigeergometeret.

Illustration

Anvendelse Se særskilt brugsanvisning.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se særskilt brugsanvisning.

Tekniske data Min. processor:	 Pentium IV
OS	 Windows XP / Vista / 7
RAM	 1 GB (2 GB anbefales)
Fri harddiskplads	 200 MB
Opløsning	 1280 x 1024
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft® DirectX 9.c

Ekstraudstyr cos12769-01		  USB-RS232-omformer
cos00097010034	 Grænsefladetilslutningskabel RS 232 5 m
cos00097010035	 Grænsefladetilslutningskabel RS 232 10 m

Installation Af operatør
Installér fra h/p/cosmos-mediestick, eller download fra website (se nedenfor).

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/software/hpcosmos-para-control-410
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POLAR-pulsmåling, ikke kodet [cos102818]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Pulsmåling, ikke kodet

Illustration

Anvendelse Sæt brystbælte på som vist:

Yderligere sikkerhedsoplysninger og 
stopkriterier for øvelsestest

	❚ WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
	❚ Incorrect or over exercising may result in serious injury or death.
	❚ If you feel faint or dizzy stop exercising immediately and consult a medical doctor.
	❚ Yderligere stopkriterier for træningstest fremgår af retningslinjerne for forskellige 
trænings- og løbebåndstest.

Tekniske data Transmissionsradius:   ca. 1 m
Yderligere oplysninger fremgår af medfølgende POLAR-dokumenter eller på www.polar.
com.
Fejlsøgning:
Hvis pulsen ikke vises:
- Brystbæltet kan være påsat forkert (se placering herover)
- Andre brystbælter end POLAR T31 eller T34 anvendes (se billede)
Hvis pulsen ikke vises eller vises forkert:
Der kan være interferens fra
- Skærme, computere, printere, mobiltelefoner og alle radiotekniske systemer
- Elektriske apparater, elektriske motorer, transformatorer
- Højspændingsledninger, også fra tog
- Stærke lysstofrør i nærheden
- Centralvarmeradiatorer
- Andet elektrisk udstyr
For at forhindre interferens i løbemaskinens drift skal man placere enheden i en vis afstand 
fra sådan interferens. Stol ikke på de angivne værdier, hvis der er mistanke om interferens.
Se anvisningerne leveret af producenten, POLAR.

Ekstraudstyr cos10905	 POLAR brystbælte XS
cos10906	 POLAR brystbælte S
cos10165	 POLAR brystbælte M
cos10907	 POLAR brystbælte L
cos10902	 POLAR sendersæt T31
cos15178	 POLAR sendersæt T34 (udvidet rækkevidde)

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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Pulsmåling POLAR H10 [cos101787-01]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Pulsmåling, kodet

Illustration          

Anvendelse Sæt brystbælte på som vist:

Yderligere sikkerhedsoplysninger og 
stopkriterier for øvelsestest

	❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
	❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlig personskade eller død.
	❚ Hvis du føler dig utilpas eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte en læge.
	❚ Yderligere stopkriterier for træningstest fremgår af retningslinjerne for forskellige trænings- og 
løbebåndstest.

Fejlsøgning 	❚ Hvis pulsen ikke vises eller vises forkert:
	❚ Pulssenderen er muligvis endnu ikke parret (klik på hjertesymbolet)
	❚ Pulssenderen er muligvis ikke kompatibel (se teksten på senderen)
	❚ 	Pulsmåleren kan være anbragt forkert (se ovenfor), eller huden er for tør
	❚ 	Pulssenderens batteri kan være lavt
	❚ 	Der kan forekomme interferens med elektriske apparater såsom

Skærme, computere, printere, mobiltelefoner og eventuelle radiotekniske systemer, 
elmotorer, transformere, højspændingstransmissionsledninger og derudover fra tog, 
kraftige lysstofrør, radiatorer til centralvarme osv.

Undgå nærhed til sådant udstyr for at forebygge interferens.

Stol ikke på de angivne værdier, hvis der er mistanke om interferens.

Se anvisningerne leveret af producenten, POLAR.

www.polar.com.

Ekstraudstyr cos100420b	 POLAR H10-sender

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/polar-heart-rate-sensor-h10
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Pulsmåling POLAR OH1 [cos101787_OH1]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Polar OH1 er en kompakt optisk pulssensor (kodet med Bluetooth-transmission), der 
måler pulsen fra din arm eller tinding.

Illustration          

Anvendelse Sæt sensor og bælte på som vist:

Yderligere sikkerhedsoplysninger og 
stopkriterier for øvelsestest

	❚ ADVARSEL! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
	❚ Forkert eller overdreven motion kan forårsage alvorlig personskade eller død.
	❚ Hvis du føler dig utilpas eller svimmel, skal du straks ophøre med at træne og kontakte en læge.
	❚ Yderligere stopkriterier for træningstest fremgår af retningslinjerne for forskellige trænings- og 
løbebåndstest.

Fejlsøgning 	❚ Hvis pulsen ikke vises eller vises forkert:
	❚ Pulssenderen er muligvis endnu ikke parret (klik på hjertesymbolet)
	❚ Pulssenderen er muligvis ikke kompatibel (se teksten på senderen)
	❚ 	Pulsmåleren kan være anbragt forkert (se ovenfor), eller huden er for tør
	❚ 	Pulssenderens batteri kan være lavt
	❚ 	Der kan forekomme interferens med elektriske apparater såsom

Skærme, computere, printere, mobiltelefoner og eventuelle radiotekniske systemer, 
elmotorer, transformere, højspændingstransmissionsledninger og derudover fra tog, 
kraftige lysstofrør, radiatorer til centralvarme osv.

Undgå nærhed til sådant udstyr for at forebygge interferens.

Stol ikke på de angivne værdier, hvis der er mistanke om interferens.

Se anvisningerne leveret af producenten, POLAR.

www.polar.com.

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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Armlæn, justerbart [cos12013]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Armlænene fra h/p/cosmos er en enkel løsning til aflastning af forsøgspersonen. 
Højde- og breddejustering giver et bredt anvendelsesområde.

Illustration

Anvendelse Indstil armlænet ved at trække 
i låseelementet og dreje 
segmenterne.
Hold frie segmenter med den 
anden hånd.
Skalaer på hvert led gør det muligt 
at sikre samme indstilling.

Yderligere sikkerhedsoplysninger 	❚ Må ikke indstilles under belastning.
	❚ Vær forsigtig ved punkter, der kan klemme og skære.
	❚ Sørg for, at håndgreb er i oprejst stilling under brug.
	❚ Brug ikke til løb.
	❚ Anbring armlænet uden for træningsområdet ved løb.
	❚ Brug ikke på bar hud.
	❚ Efterlad ikke armlænet i en position, der rager ind i løbeområdet
	❚ Sørg for at indstillingselementerne er korrekt låst, før armlænet belastes.
	❚ Brug ikke armlænet, når båndet kører i modsat retning.

Tekniske data Justerbarhed:	 Højde og bredde via 3 led
Mål:	 48 x 42,5 x 26 cm hver (pakket)
Vægt:	 10,7 kg hver
Maks. personvægt:	 140 kg
Maks. personvægt for løbebånd er reduceret ved kombination med armlæn.

Ekstraudstyr cos100680	 Ekstra tastatur til armlæn
cos14135	 Tastaturholder til armlæn
cos10107	 Ekstra stopknap på højre armlæn
cos10108	 Ekstra stopknap på venstre armlæn

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-
scale-0deg-handrail-shape

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/adjustable-arm-supports-scale-0deg-handra
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robowalk expander [cos30022, cos30023]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos robowalk expander understøtter gangtræning. 
Ekspanderreb, der er fastgjort til ekstremiteterne, støtter eller belaster forsøgspersonen.

Illustration

Anvendelse h/p/cosmos robowalk® expander fastgøres til h/p/cosmos-løbebåndet. Det består i alt af 
8 ekspanderkabler, 4 forrest og 4 bagest. Ekspanderkablerne fastgøres til patienten via 
benmanchetter. 
Med h/p/cosmos robowalk® expander kan du enten støtte eller belaste patienten.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Brug ikke manchetterne på bar hud.
Vær særlig forsigtig med fingrene omkring kabelrullerne og justeringsboltene for at 
undgå klemning.
Obligatorisk faldsikringsanordning til alle anvendelser med robowalk expander. En 
sikkerhedsline (træksnor med magnetklemme osv.) betragtes ikke som tilstrækkelig til at 
forhindre fald!

Tekniske data
robowalk foran [cos30022]

Højde:	 ca. 110 cm	 (afhængigt af løbebåndet)
Vægt:	 ca. 15 kg	 (afhængigt af løbebåndet)
Maks. trækkraft:	 50 N pr. reb

Tekniske data
robowalk bagved [cos30023]

Højde:		  ca. 80 cm	  (afhængigt af løbebåndet)
Vægt:		  ca. 25 kg	  (afhængigt af løbebåndet)
Maks. trækkraft:		  50 N pr. reb

Ekstraudstyr cos101051-XS	 benmanchet XS læg	 (til omkreds 14 - 27 cm)
cos101050-S	 benmanchet S lår		  (til omkreds 25 - 39 cm)
cos101050-M	 benmanchet M		  (til omkreds 36 - 51 cm)
cos101050-L	 benmanchet L		  (til omkreds 49 - 75 cm)

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/robowalk-expander-f-15050
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OptoGait, OptoJump [cos102065, cos102054]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Optisk måling af gangparametre

Illustration

Anvendelse 	❚ Hægt Optogait/Optojump ind i optofix-profilerne.
	❚ Fastgørelsesprofilerne kan fastgøres uden værktøjer blot ved hjælp af magneter.
	❚ Denne valgmulighed er uafhængig af rammehøjden. 
	❚ Analyse via ekstern pc (software medfølger).

Yderligere sikkerhedsoplysninger Træd ikke på de fastgjorte stænger eller fastgørelsesprofilerne!

Tekniske data Længde:	 120 cm
Bredde:	 10 cm
Højde:	 15 cm

Ekstraudstyr cos103386	 optofix
cos100699_LED	 hastighedsstyringssoftware

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/medicine-therapy/motion-analysis-optogait
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optofix [cos103386]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Mulighed for fastgørelse af optogait/optojump på løbebåndet

Illustration

Anvendelse

	 Fastgør optopfix til løbebåndet (magnet) 		�  Fastgør optopgait/optojump 
til optofix (klemme)

Dette muliggør nem fastgørelse af optogait/optojump-stænger på løbebåndet.
Fastgørelsesprofilerne kan fastgøres uden værktøjer blot ved hjælp af magneter.
Denne valgmulighed er uafhængig af rammehøjden.
Træd ikke på optofixTM!

Yderligere sikkerhedsoplysninger Træd ikke på de fastgjorte stænger eller fastgørelsesprofilerne.
Hvis der ikke er nogen optogait/optojump, skal optofix fjernes.
Må ikke anvendes med monterede sidebrædder.

Tekniske data Længde:	 12 cm
Bredde:	 8,6 cm
Højde:	 14,9 cm

Ekstraudstyr cos102065	 optogait-sæt 1 m
cos102054	 optojump-sæt 1 m

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/optofix 



cos105000_170-190_65, rev. 1.06© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh 109side 96 af

Satellit-pc med [cos14970-03]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Pc-enhed certificeret som medicinsk elektrisk system med h/p/cosmos løbebånd

Illustration

Anvendelse Ekstern løbebåndsstyring samt dataanalyse.
Brug af software som fx paracontrol, gaitway 3D, zebris, noraxon osv.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Træd ikke på de fastgjorte stænger eller fastgørelsesprofilerne!

Tekniske data mål: 150 x 60 x 100 cm
vægt: 80 kg

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale
Se ledningsdiagrammet på følgende websted.

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/hpcosmos-satellite-pc-med
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Sikkerhedsbue [cos10079-01]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse h/p/cosmos-sikkerhedsbue sikrer personen mod fald.
Desuden stopper sikkerhedsbuen løbebåndet i tilfælde af fald.

Illustration

Anvendelse 1. Sæt sikkerhedsselen på. 
(h/p/cosmos-logoet på forsiden).

2. Brug karabinhagen til at forbinde 
sikkerhedsselen med rebet.

3. Justér rebets længde, således 
at personen skal opretholde den 
korrekte position (se "placering af 
person og operatør"). 

4. Se kapitlet "Faldsikringsenheder"

Yderligere sikkerhedsoplysninger Se sikkerhedsoplysninger til løbebåndet.

Tekniske data Maks. personvægt:	 300 kg
Maks. personhøjde:	 200 cm
Min. udløsekraft:	 30 kg 
Min. rumhøjde:	 250 cm (løbebånd ved 0 % stigning)
	 275 cm (løbebånd med 25 % stigning)

Ekstraudstyr cos14903-03-XXS	 Sele/brystbælte XXS	 (brystomkreds 45 - 65 cm)
cos14903-03-XS 	 Sele/brystbælte XS 	 (brystomkreds 55 - 75 cm) 
cos14903-03-S 	 Sele/brystbælte S 	 (brystomkreds 65 - 95 cm) 
cos14903-03-M	 Sele/brystbælte M 	 (brystomkreds 85 - 115 cm) 
cos14903-03-L 	 Sele/brystbælte L 	 (brystomkreds 105 - 135 cm) 
cos14903-03-XL 	 Sele/brystbælte XL 	 (brystomkreds 125 - 155 cm)

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig

Lås op
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Gelænder, justerbart [cos102010], [cos102550], [cos102551]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse gelænderne er justerbare i højde og bredde på begge sider

Illustration

Anvendelse Højdejustering:
Træk i låseknappen, og flyt 
håndstangen til den ønskede 
position.
Hold frie segmenter med den 
anden hånd.

Breddejustering:
Løsn håndtaget, drej 
drejearmen, stram håndtaget.

Yderligere sikkerhedsoplysninger 	❚ Må ikke indstilles under belastning.
	❚ Vær forsigtig med punkter, der kan klemme og skære.
	❚ Vær opmærksom på, om gelænderne er i rette position.
	❚ Sørg for at indstillingselementerne er korrekt låst, før armlænet belastes.

Tekniske data
justerbarhed:

Gelænderrørlængde:	
Rørdiameter:
Vægt:
Materiale:

150/50
højde: 55-120 cm
bredde:  38-104 cm
150 cm
4 cm
69 kg
stålrør, pulverlakeret

170-190/65
højde: 75-120 cm
bredde:  62-128 cm
170/190 cm
4 cm
71 kg
stålrør, pulverlakeret

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-17065
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrails-both-sides-
adjustable-19065
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Gelænder, kort (hastighed) venstre / højre [cos14763-01, cos102803]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra kort håndstang til hastighedsanvendelser

Illustration

Anvendelse Personen kan holde i gelænderne for at hjælpe med at holde balancen. Hvis der holdes i 
gelænderne under brug, påvirker det træningsresultaterne.

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data Længde:
Diameter:
Højde:
Vægt:

132 cm
6 cm
98,5 cm
12 kg (hver)

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-
xx65
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Gelænder meget kort [cos103322]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Meget kort håndstang for bedre synlighed fra siden

Illustration

Anvendelse På grund af gelændernes korte længde er personen mere synlig fra siden. De er således 
velegnede til fx bevægelsesanalyser.  

Yderligere sikkerhedsoplysninger Brug af tværstang [cos102426] er obligatorisk!

Tekniske data Længde:	 70 cm
Diameter:	 4 cm
Vægt:	 1,3 kg

Tekniske data Længde:			   40 cm
Resterende gribelængde:	 18 cm 
Diameter:			   6 cm
Vægt:			   1,3 kg
Vægt:			   Stålrør, pulverlakeret

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger Ikke tilgængelig
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Modsat løbebåndsrotation [cos103330], [cos00098100045-02], [cos10181-03]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Modsat båndrotation til løb/gang ned ad bakke

Illustration

Anvendelse Aktiver modsat båndrotation, og start enheden uden forsøgsperson.
Overhold løbebåndspositionen, og juster om nødvendigt.
Stop driften, og hjælp patienten op på enheden.
Forklar, og påbegynd brugen.
Gentag procedure for at skifte til fremadgående retning.

Yderligere sikkerhedsoplysninger 	❚ Må ikke bruges uden personalets opsyn.
	❚ Må ikke skiftes under bevægelse.
	❚ Maks.-hastigheden for modsat båndrotation reduceres som standard.

Tekniske data Hastighedsinterval:	0 - 5,0 km/t (3.1 mph) i modsat modus
	� Ingen begrænsning i normal modus, hastighedsgrænse i modsat 

modus kan ophæves ved brug af faldsikring, og hvis der ikke er noget 
tværgelænder eller nogen brugerterminal bag forsøgspersonen.

Modifikation af	 Standardbåndet erstattes med et forstærket bånd
basisenhed:	� Med profileret overflade og 5 mm tykkelse, styreruller til centrering af 

løbebåndet ved modsat drift tilføjet.

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-17065

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
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Vandret stang, halvhøj [cos15133-05]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Tværstang til yderligere balancekontrol

Illustration

Anvendelse Anvendelser med høje personer,
løb med høje knæløft

Yderligere sikkerhed Det er ikke tilladt at løbe med ryggen til tværstangen eller benytte brugerterminalen til at 
forhindre kollision.

Tekniske data Kompatible enheder:   Løbebånd 170-190/65
Diameter:                    30 mm
Højde:                         Højeste punkt ca. 200 mm over gelænder
Vægt:	 2,65 kg
Materiale:                   Pulverlakeret stål

Installation Udføres af brugeren

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-
arched-grip-cover

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/handrail-crossbar-5036-arched-grip-cover
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Ekstra bredt sidebræt 170 / 190 [cos10228, cos102289, cos16586, cos14764]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Ekstra bredt sidebræt til hastighedsanvendelser

Illustration

Anvendelse Ikke tilgængelig

Yderligere sikkerhedsoplysninger Ikke tilgængelig

Tekniske data
Længde:
Bredde:
Vægt:

170 (stellar/quasar)
167 cm
40 cm
22 kg (hver)

190 (pulsar)
187 cm
40 cm
25 kg (hver)

Ekstraudstyr Aftagelige gelændere [cos14233-02] er påkrævede!

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-
speed-17065
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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Eftermonterings-/udskiftningssæt til sikkerhedsbue h=220 cm
(cos14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Eftermonteringssættet er nødvendigt for at sikre sikker brug af et løbebånd til 
forsøgspersoner med en kropshøjde på 220 cm

Illustration

Anvendelse Vælg rebudløbets position

Vælg omtrentlig udløserkraft

Yderligere sikkerhedsoplysninger Korrekt iførelse af sikkerhedsvesten

Tekniske data Kompatible enheder:	 Løbebånd 150/50 og 170-190/65
Mål:	 2600 x 1415 mm (hver i samlet tilstand)
Vægt:	 11,5 kg (kun eftermonteringssæt til sikkerhedsbue)
	 42,13 kg (komplet systemsikkerhedsbue inkl. eftermonteringssæt))
Løbebåndshøjde:	 cos14424-01; cos14424-01ret
266 cm i samlet tilstand ved 0 % stigning 
277cm i samlet tilstand ved 25% stigning
cos14425-01 ; cos14425-01ret
266 cm i samlet tilstand ved 0 % stigning
290cm i samlet tilstand ved 28% stigning
Materiale:	 Pulverlakeret stål

Installation Servicetekniker

Stopfunktion ved ca. 150 N 
(15 kg) trækkraft

Stopfunktion ved ca. 300N  
(30 kg) trækkraft

B: bagside M: midte F: forside
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Gulvbeskyttelsesmåtte [cos103852]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Eftermonteringssættet er nødvendigt for at sikre sikker brug af et løbebånd til 
forsøgspersoner med en kropshøjde på 220 cm

Illustration

Anvendelse Fjern folien fra den selvklæbende overflade.
Anbring måtter ved rullernes position.
Anbring måtter ved de justerbare fødder (om nødvendigt).

Tekniske data Mål:	 300 x 400 x 5 mm
Vægt:	 250 g (hver)

Installation Udføres af kunden
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Kørestolsrampe [cos16186-02], [cos102931], [cos14664-03]
Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Kørestolsrampen hjælper personer, der er kørestolsbrugere, med at komme op på enheden.

Illustration

Anvendelse Skub personen i kørestol op på løbebåndet.
Tilslut personen til faldsikringsenheden.
Støt personen, så vedkommende kan stå oprejst.
Fjern kørestolen.
Start anvendelse.

Yderligere sikkerhedsoplysninger 	❚ Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).
	❚ Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. 
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being 
captured in trapping zones.

Rampen må ikke røre selve løbebåndet.
Sørg for, at rampen ikke kan skride.
Kør altid op bagfra, aldrig fra siden.
Montér ikke rampen, mens løbebåndet er i bevægelse.

Tekniske data
Længde:
Bredde:
Højde:
Vægt:

150/50
124 cm
82 cm
13 cm
22 kg

170-190/65
130 cm
91 cm
13 cm
27 kg

Ekstraudstyr Ikke tilgængelig

Installation Af operatør

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-lc
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomekanik – gaitway 3D [cos102999_XXX-XX]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Den nye gaitway 3d er et fælles design fra h/p/cosmos og Arsalis. 
Den måler underlagets reaktionskræfter og momenter i tre retninger og fås i tre 
forskellige fladestørrelser: 150/50 cm, 170/65 og 190/65 cm. Hver størrelse er optimeret 
til en række hastigheder.

Illustration

Anvendelse Gaitway 3D har en vridningsstabil konstruktion til optagelse af signaler af optimal kvalitet. 
Funktionerne omfatter en patientvægt, registrering af underlagets reaktionskræfter ved 
hastigheder på op til 10 kHz, måling af venstre og højre lodrette kraft under gang og en 
omfattende liste over biomekaniske parametre for normal og patologisk gange.

Målespecifikationer: Maks. belastning: 		  Fx, Fy, Fz 10 kN hver
Opløsning: 		  Justerbar (12-375 mN/bit)
Måleinterval: 	 Justerbart (375-12000 N)
Måletakt: 		  Justerbar (100-1000 Hz)
Digitale signaler: 		  Udløserindgang: 5V TTL (BNC)
Synkroniseringsudgang: 		  5V CMOS (BNC)
Nulindgang: 		  5V TTL (BNC)
AUX digital indgang: 		  5V TTL (BNC)
Analoge signaler: 		  Fx, Fy, Fz 0…10V (Sub-D 9)
Kommunikation: 		  Ethernet-grænseflade 10/100 Mbit/s (RJ45)

Ekstratilbehør cos103752_xxx			   Træbundplade
cos102999_xxx-xxelev	 Gaitway-stigningselement
cos103971			   Transporthjul til gaitway-stigningselement

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Stigning 0 % til +20 % til løbebånd gaitway 3D 
[cos102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titel Beskrivelse

Kort beskrivelse Motoriseret justering af kraftmålesystemet gaitway 3D med 3 komponenter

Illustration

Anvendelse Fastgørelsesskruernes 
placering
(Markeret med gult)

1. Åbn alle (8) 
fastgørelsesskruer

2. Juster stigningen via brugerterminal eller gaitway-software

3. Spænd alle (8) 
fastgørelsesskruer

Yderligere sikkerhedsoplysninger Åbn fastgørelsesskruerne efter afslutning af målingen for at forhindre stigningsjustering 
med låste skruer.

Tekniske data Stigning:	 0-20,0 % (0-11,3 °) motoriseret justering
	 (-20 %-+20 % ved brug af modsat båndrotation som ekstraudstyr)
Nøjagtighedsklasse: 	A (høj nøjagtighed) i henhold til EN 957-6
Adgangshøjde:	 45 cm (2 x 22,5 cm via medfølgende supplerende trin)
Rumhøjde:	 Min. 285 cm
Net.-vægt: 	 Ca. 400 kg
Mål: 	 150/50 løbebånd: L: 242 cm B: 104 cm H: 140 cm (inkl. løbebånd)
	 170-190/65 løbebånd: L: 258cm B: 127cm H: 175cm (inkl. løbebånd)

Ekstratilbehør 19 mm skraldenøgle

Installation Kun af h/p/cosmos' servicepersonale

Yderligere oplysninger https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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Seneste brugsanvisninger/
manualer: Kontakt h/p/

cosmos:

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
media-downloads/
manuals

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
contact

20 Contact

Ophavsretten til nærværende dokument, heri nævnte medier, design, software og intellektuel 
ejendom tilhører h/p/cosmos sports & medical gmbh, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. 
Advarsel: Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering, gengivelse, udlejning, udlån, 
offentlig fremvisning eller udsendelse er forbudt.
Alle tekniske data, beskrivelser, udstyrsvarianter og illustrationer af enheder, ekstraudstyr og 
tilbehør er uforpligtende, udgør i særdeleshed ikke nogen form for garanterede egenskaber og 
kan afvige i forhold til tilbud og leverance.

Illustrationerne viser muligvis ikke ekstraudstyr eller udstyrsserier.

Ved salgs- og serviceforespørgsler er det vigtigt at oplyse enhedens modeltype og serienummer.
Vi anbefaler at bruge Skype med webkamera ved serviceforespørgsler.

Service
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14€/min. fra tysk fastnet, maks. 0,42€/min. fra tyske mobilnetværk)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 service@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (søg, og vælg navnet)

Salg
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14€/min. fra tysk fastnet, maks. 0,42€/min. fra tyske mobilnetværk)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 sales@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (søg, og vælg navnet)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Tyskland
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14€/min. fra tysk fastnet, maks. 0,42€/min. fra tyske mobilnetværk)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 email@hpcosmos.com
web	 www.hpcosmos.com

Person med ansvar for overholdelse af lovgivning (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED-ID Økonomisk operatør og producent:
SRN: DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169ea
ff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

